
N°
Criteri di 

valutazione
Subcriteri di vautazione Modalità di valutazione Discrezionale Qualitativo Tabellare

1.1 Peso

Sarà valutato il peso complessivo 
dell'intero sistema. 
Apprezzamento crescente al 
diminuire del peso

6

 1.2  Display

Saranno valutate la tipologia e le 
caratteristiche tecniche dello 
schermo (dimensione, risoluzione, 
touchscreen ecc)

5

1.3 Monitor

Saranno valutate la tipologia e le 
caratteristiche tecniche dello 
schermo (dimensione, risoluzione, 
ecc)

5

1.4 Acquisizione

Sarà valutato il tempo di 
acquisizione. Apprezzamento 
crescente al diminuire del tempo 
di acquisizione 

7

2.1 Ingrandimento 
campioni

Saranno valuitate le opzioni di 
ingrandimento dei campioni

4

2.2 Controllo 
esposizione

Tabellare (Sì/No): Possibilità di 
controllo dell'esposizione

2

2.3 Autodiagnosi e 
calibrazione

Sarà valutato il sistema di 
autodiagnosi e di calibrazioni 
dell'apaprecchio.

3

3.1 Software immagini

Sarà valutato il software per 
l'acquisizione, la visualizzazione, 
l'analisi e l'eleborazione delle 
immagini

8

3.2 Connessione con RIS/PACS
Sarà valutata l'integrazione con il 
RIS/PACS aziendale

5

3.3 DICOM

Saranno valutato il numero di 
classi DICOM copatibili. 
Apprezzamento crescente al 
crescere delle classi DICOM

6

4.1 Facilità d'uso
Sarà valutata l'interfaccia utente 
(messaggi, comandi utente, 
autotest, ecc)

5

4.2 Facilità di movimentazione
Sarà valutata la movimentazione 
dell'intero sistema

5

4.3 Allarmi
Sarà valutata laa presenza e la 
tipologia degli allarmi. 

3

5.1 Consumi
Sarà valutato il consumo 
dell'intero sistema in esercizio e in 
stand-by

3

5.2 Potenza Assorbita
Sarà valutata la potenza assorbita 
dell'intero sistemo in Kwatt

3
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4 Facilità d'uso


